HJ 850-2017

Water quality — Determination of mesotrione —

High performance liquid chromatography
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HJ/T 91
HJ/T 164

20 pl 0.01 mg/L

HsPO4 p HsPOs =1.69g/ml

CzH3N
> 99%
p=100 pg/ml
0.010¢ 0.1mg 5.3

100 ml 4 3

p=10.0 pg/ml
1.00 mi 5.4

p=1.00 pg/ml

1.00 ml 5.5

0.04 mg/L

5.2

10 ml

10 ml



6.1 100 ml
6.2
6.3 5um ODS 25cm 4.6 mm
6.4 10l 50l 100 pl
6.5 0.22 pm
6.6
7
7.1
HJT 91  HJT 164 4
7d
7.2
5.1 pH 3.0 4.0 0.22 ym 6.5
10 ml 2ml
7.3
7.2
8
8.1
A 1L 100 pl 5.1 pH 3.0
0.8 ml/min 30 233 nm 20 ul 1
1
min A % B %

0 45 55

11 45 55

13 95 5

15 95 5

18 45 55

20 45 55

11 min
8.2
55 5.6
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