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本标准规定了测定水中灭多威和灭多威肟的液相色谱法。

本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中灭多威和灭多威肟的测定。

当进样量为 50 µl 时，灭多威和灭多威肟的方法检出限均为 1 µg/L，测定下限均为 4 µg/L。

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本

标准。

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

水中的灭多威和灭多威肟经直接进样后，用具有紫外检测器的液相色谱分离检测。根据保留时

间定性，外标法定量。

当水样中共存的有机物干扰目标化合物测定时，可以通过改变色谱条件，使灭多威和灭多威肟

与干扰物分离，或将水样先用正己烷萃取去除部分干扰，取水相进行分析。

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为不含有机物的纯水。

5.1 盐酸：ρ（HCl）=1.18g/ml。

5.2 盐酸溶液：c（HCl）=0.1 mol/L。

准确移取 3.1 ml 盐酸（5.1）溶于少量水中，稀释至 1 L。

5.3 氢氧化钠（NaOH）：优级纯。

5.4 氢氧化钠溶液：c（NaOH）=0.1 mol/L。

准确称取 4.0 g 氢氧化钠溶于少量水中，稀释至 1 L。

5.5 乙腈（CH3CN）：液相色谱纯。

5.6 灭多威：纯度≥98%。

5.7 灭多威肟：纯度≥98%。

5.8 灭多威和灭多威肟混合标准贮备液：ρ=100 µg/ml。

分别称取 0.010 g（精确至 0.1mg）灭多威（5.6）和灭多威肟（5.7），用乙腈（5.5）溶解后，定

容至 100 ml，于 4 ℃冷藏、避光密封保存，可保存 12 个月，或直接购买有证标准溶液。

5.9 灭多威和灭多威肟混合标准使用液：ρ=10.0 µg/ml。
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分别取适量灭多威和灭多威肟混合标准使用液（5.9），用实验用水稀释，制备至少 5 个浓度点

的标准系列，灭多威和灭多威肟的质量浓度分别为 5.0、50.0、100、500 和 1000 µg/L（此为参考浓

度）。由低浓度到高浓度依次对标准系列溶液进样，以标准系列溶液中目标化合物的浓度为横坐标，

对应的峰高或峰面积为纵坐标，建立校准曲线。

8.3 测定

待测的试样（7.2）按照与校准曲线相同的条件进行测定。

8.4 空白试验

待测的空白试样（7.3）按照与试样相同的条件进行测定。

9.1 定性分析

根据样品中目标化合物与标准系列中目标化合物的保留时间进行定性。必要时采用标准样品添

加法、不同波长下的吸收比或扫描紫外吸收光谱等方法辅助定性。

在本标准规定的色谱参考条件（8.1）下，灭多威和灭多威肟的标准色谱图见图 1。

1－灭多威肟；2－灭多威。

9.2 定量分析

水样中目标化合物的质量浓度按照以下公式进行计算。

f
b

aA



 （1）

式中：  ——水样中目标化合物的质量浓度，µg/L；

A ——目标化合物的峰面积或峰高；

a ——校准曲线的截距；

b ——校准曲线的斜率；

f ——水样的稀释倍数。

9.3 结果表示

当测定结果大于等于 100 µg/L 时，数据保留三位有效数字；当测定结果小于 100 µg/L 时，保留
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每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）应测定一个校准曲线中间浓度点标准溶液，测定结果

与曲线该点浓度的相对偏差应≤15%。否则，应建立新的校准曲线。

11.4 平行样

每 10 个样品或每批次（少于 10 个样品）应做一个平行样，平行样的相对偏差≤15%。

11.5 基体加标

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品）应做一个基体加标样，基体加标回收率应控制在 80%～

120%范围内。

实验中产生的有机废液应集中收集和保管，委托有资质的单位进行处理。
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A

表 A.1 和表 A.2 分别给出方法的精密度和准确度。

样品类型 化合物
平均值

（µg/L）

实验室内相对标准

偏差(%)

实验室间相对

标准偏差(%)

重复性限 r

（µg/L）

再现性限 R

（µg/L）

空白水

灭多威

10 1.1～ 5.0 8.3 1 3

99 1.0～3.6 4.3 6 13

793 0.2～1.2 8.2 18 182

灭多威肟

10 1.9～4.2 8.7 1 3

99 1.1～4.1 5.4 8 17

801 0.3～1.7 6.7 24 153

地表水

灭多威

10 0.8～7.3 9.1 1 3

100 0.6～3.8 6.5 6 19

791 0.1～2.9 7.8 36 176

灭多威肟

11 2.2～12 3.0 2 2

101 0.8～3.9 4.2 6 13

813 0.1～1.3 6.2 16 141

生活

污水

灭多威

10 1.0～7.1 6.0 1 2

101 0.3～4.3 6.1 7 18

794 0.4～2.2 8.2 28 184

灭多威肟

10 1.4～4.1 9.9 1 3

100 0.4～5.0 6.7 8 20

806 0.1～1.9 7.9 22 181

工业

废水

灭多威

125 1.3～8.4 10 15 37

296 0.1～4.2 3.4 15 32

741 0.2～2.8 6.1 29 130

灭多威肟

106 0.6～11 7.9 16 28

145 0.3～3.6 10.6 10 44

249 0.5～8.3 9.4 29 71
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样品类型 化合物
样品浓度

（µg/L）

加标浓度

（µg/L）

加标回收率

范围(%)

加标回收率最终值

2P PS (%)

空白水

灭多威

0 10.0 90.4～113 102±17.0

0 100 96.8～104 98.7±8.4

0 800 91.2～114 99.0±16.2

灭多威肟

0 10.0 89.6～115 103±18.0

0 100 93.2～106 99.0±10.6

0 800 92.4～112 100±13.2

地表水

灭多威

0 10.0 82.0～107 99.3±18.0

0 100 91.4～110 99.7±13.0

0 800 88.7～110 98.6±14.4

灭多威肟

0 10.0 102～112 106±6.6

0 100 97.1～107 101±8.2

0 800 96.3～111 101±10.8

生活

污水

灭多威

0 10.0 93.7～110 101±12.4

0 100 96.7～112 101±12.0

0 800 84.1～108 99.1±16.2

灭多威肟

0 10.0 82.5～111 100±19.8

0 100 94.2～113 100±13.4

0 800 90.4～114 101±16.4

工业

废水

灭多威

21 100 94.3～112 102±14.4

199 100 80.6～106 95.9±18.2

646 100 84.2～117 95.3±22.4

灭多威肟

6 100 93.3～109 101±13.0

43 100 92.7～115 104±18.0

142 100 92.8～111 100±13.6
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